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Terminologia do Produto

Teclado
1.   Interruptor de Ligar/Desligar

2.   Indicador de alimentação

3.   Botão de pulso

4.   Indicador de falha

5.   Indicador do estado da bateria

Corpo
6.   Plataforma com guia de adaptador

7.   Guia para tubo de escoamento

8.   Etiqueta de identificação do produto

9.   Tomada de entrada de corrente

Cabeça da Bomba
10.  Porta de carregamento

11.  Encaixe para tubo de escoamento

Alimentação
12.  Ficha de entrada de corrente do transformador

13.  Interface de entrada do transformador

14.  Cabo de alimentação

Via de Passagem de Fluido 
15.  Adaptador do funil do filtro

16.  Tubo de escoamento
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Símbolos Referenciados

Consultar o manual de instruções.

Ponto de compressão.

A bomba para microbiologia Sentino, um produto da Pall Corporation, satisfaz todos os requisitos
da Directiva Europeia 2004/108/CE e respectivas alterações relativas à Compatibilidade
Electromagnética, e da Directiva Europeia 2006/42/CE e respectivas alterações relativas a Máquinas.
(Consulte a secção da Declaração de Conformidade CE.)

Reutilização, reciclagem e recuperação. Os materiais empregues nesta unidade cumprem a norma
RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas). A presença desta etiqueta no produto significa
que o mesmo contém materiais eléctricos ou electrónicos e, por conseguinte, não deve ser eliminado
como lixo genérico mas tratado em separado. Tais materiais podem ter, quando não eliminados
correctamente, potenciais efeitos adversos no ambiente e na saúde humana. Na União Europeia,
os utilizadores são aconselhados a reciclar esses produtos quando substituídos por uma versão mais
recente ou no final da sua vida útil. Contudo, como a legislação e os serviços variam nos diferentes
estados membros, consulte-nos em www.pall.com/weee para proceder à eliminação correcta dos
equipamentos usados.

Precauções de Segurança

Para proteger a sua segurança pessoal e garantir a utilização correcta deste equipamento, certifique-se de que
lê e compreende este guia antes da utilização.

São utilizados os seguintes termos:

PERIGO
Para designar uma situação que PODE envolver perigo de morte ou lesões graves.

CUIDADO
Para designar uma situação que PODE envolver lesões graves ou destruição do equipamento
envolvido.

NOTA
Para designar uma situação que PODE envolver o mau funcionamento do equipamento
e, desse modo, causar um fraco desempenho.

Precauções Gerais
Devem ser sempre tomados os cuidados necessários ao lidar com equipamento eléctrico perto de soluções
aquosas no laboratório. O uso de equipamento de protecção pessoal, como luvas, batas, vestuário
de laboratório e óculos de segurança é recomendado e ajuda a reduzir os riscos de exposição. A higienização
do equipamento, conforme descrita neste manual, é imprescindível para manter um desempenho ideal.
Sempre que aplicável, é recomendada a eliminação adequada dos tubos de escoamento de acordo
com os procedimentos de segurança em matéria de perigo biológico.

Abrir ou desmontar a caixa do produto pode provocar choque eléctrico.
Este produto só deve ser desmontado por pessoal autorizado.

Não submergir o produto.

Utilizar apenas peças aprovadas pelo fabricante.
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Apenas para uso laboratorial.

Os botões no teclado deste produto só podem ser tocados com os dedos.

Utilizar apenas as soluções recomendadas para a limpeza/higienização deste equipamento.

A unidade está sempre em modo de espera com a energia da bateria. Evitar premir o botão
de alimentação ou o botão de pulso ao limpar a cabeça da bomba ou ao colocar o tubo de
escoamento.

O uso prolongado em ambientes com temperaturas superiores a 30 ºC (86 ºF) pode causar
sobreaquecimento.

O dispositivo utiliza um mecanismo de accionamento de bomba peristáltica que pode causar um ponto
de compressão se operado com a porta de carregamento aberta.

Devolver o produto na embalagem original para ser reparado ao abrigo da garantia. A garantia é válida
apenas quando observadas as condições enunciadas neste Guia do Utilizador.

Teclado e Símbolos

INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO
Um LED verde acende-se quando a bomba é ligada a um transformador de corrente e a uma fonte
de alimentação de V CA. Este LED fica apagado quando alimentado pela bateria.

LIGAR/DESLIGAR
Prima o botão de Ligar/Desligar para ligar a bomba. Prima o botão Ligar/Desligar uma segunda vez
para desligar a bomba.

FUNCIONAMENTO POR PULSOS
A bomba só trabalha enquanto o botão estiver premido. Esta funcionalidade é ideal para pequenos
volumes de fluido que exigem breves intervalos de filtração.

INDICADOR DE FALHA
Este símbolo emite uma luz amarela ao detectar uma falha no funcionamento do sistema. Uma luz
intermitente indica bateria fraca e uma luz contínua indica a detecção de outras falhas. Consulte
a secção Resolução de Problemas neste Guia do Utilizador.

INDICADOR DA BATERIA
Quando ligado ao transformador de corrente e à fonte de alimentação de V CA, este símbolo indica
que a bateria está a carregar, acendendo um LED azul. Quando a bateria estiver completamente
carregada, o LED azul apaga-se.



Preparação do Sistema para Utilização

Guarde a embalagem original para o caso de necessitar dos serviços de assistência e reparações ao
abrigo da garantia. Visite-nos em www.pall.com/sentino para visualizar um vídeo sobre a preparação
e o funcionamento do sistema.

Configuração do Dispositivo

Ligação à fonte de alimentação e carregamento
1. Coloque a bomba para microbiologia Sentino na bancada do laboratório.

2. Ligue a ficha de entrada de corrente do transformador à tomada. Ligue o cabo
de alimentação à interface de entrada no transformador de corrente e, de seguida,
ligue o cabo de alimentação à tomada eléctrica apropriada com uma fonte
de alimentação de 100-240 V CA.

3. Confirme se o indicador de alimentação está aceso. O indicador de estado
da bateria deve mostrar uma luz azul, assinalando que a bateria está a carregar.

4. A bomba pode ser usada com o transformador de corrente enquanto a bateria está a carregar.

5. Na primeira utilização ou após um período de armazenamento prolongado, carregue completamente a bateria
(por norma, 4-5 horas). Quando não estiver a ser utilizada, a bomba deve continuar ligada à corrente para
garantir que a bateria tem a carga máxima na altura da sua utilização.

Se a bateria tiver descarregado por completo, a bomba liga-se quando for conectada à fonte
de alimentação. Prima o botão Ligar/Desligar para desligar a bomba e continuar a usar ou a carregar.

Instalação da Via de Passagem de Fluido
A bomba para microbiologia Sentino estabelece uma interface com o tubo de escoamento descartável da Pall.
O tubo de escoamento permanece fixo durante os processos de carga e descarga do funil do filtro. Uma guia no
corpo da bomba ajuda a posicionar correctamente os tubos no interior do dispositivo sem necessidade de
recorrer a quaisquer ferramentas.

Este dispositivo destina-se a ser usado unicamente com o tubo de escoamento da Pall.

A unidade está sempre em modo de espera com a energia da bateria. Evitar premir o botão
de alimentação ou o botão de pulso ao colocar o tubo de escoamento.

A utilização de tubos não recomendados pela Pall Corporation pode danificar o mecanismo
de bombeamento, diminuir o seu desempenho ou provocar a ruptura dos tubos. Isto invalida
todas e quaisquer garantias do fabricante.

O dispositivo utiliza um mecanismo de accionamento de bomba peristáltica que pode causar um ponto
de compressão se operado com a porta de carregamento aberta.

Carregamento
1. Com a unidade colocada sobre a bancada de trabalho, abra completamente

a porta de carregamento da bomba.

2. Faça deslizar o adaptador na guia do corpo da bomba até ficar bem encaixado.

3. Encaixe o tubo na ranhura da cabeça da bomba e posicione o tubo
na ranhura da guia que se encontra na base. 

4. Estique os tubos puxando-os firmemente contra os cilindros enquanto fecha
a porta de carregamento da bomba.

5. Antes de utilizar, proceda à higienização do tubo de escoamento.
Consulte a secção Funcionamento da Bomba.

NOTA
Se a cabeça da bomba não rodar quando for ligada, desligue a bomba, abra a porta da cabeça
e repita o Passo 4. www.pall.com/lab 7
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Funcionamento da Bomba

A bomba funciona do mesmo modo quer com a bateria interna quer com o transformador de corrente
e o cabo de alimentação.

Se a porta de carregamento estiver aberta durante o funcionamento, o processo de filtração
ou de bombeamento não se realiza.

Visite-nos em www.pall.com/sentino para visualizar um vídeo sobre a preparação e o funcionamento
do sistema.

Se a porta de carregamento estiver aberta durante o funcionamento, a rotação dos cilindros pode
apresentar um ponto de compressão acessível pelo utilizador.

Filtração
1. Instale o funil do filtro Pall sobre o adaptador na plataforma da bomba.

2. Despeje a amostra no funil do filtro.

Ligar/Desligar
3a. Para iniciar a filtração, prima e liberte o botão de Ligar/Desligar.        

3b. Para parar a filtração, prima e liberte novamente o botão de Ligar/Desligar.         

OU

Funcionamento por pulso ou momentâneo
3a. Prima continuamente o botão de pulso         para efectuar uma filtração momentânea.

3b. Liberte o botão de pulso         para parar a filtração.

4. Para enxaguar proceda de modo idêntico ao da filtração das amostras.

Manutenção

Não submergir o produto.

Este dispositivo destina-se a ser usado unicamente com o tubo de escoamento da Pall.

A unidade está sempre em modo de espera com a energia da bateria. Evitar premir o botão
de alimentação ou o botão de pulso ao limpar a cabeça da bomba.

A utilização de tubos não recomendados pela Pall Corporation pode danificar o mecanismo
de bombeamento, diminuir o seu desempenho ou provocar a ruptura dos tubos. Isto invalida
todas e quaisquer garantias do fabricante.

O dispositivo utiliza um mecanismo de accionamento de bomba peristáltica que pode causar um ponto
de compressão se operado com a porta de carregamento aberta.

Visite-nos em www.pall.com/sentino para visualizar um vídeo sobre a preparação e o funcionamento
do sistema.



Limpeza do Corpo e da Cabeça da Bomba
• Podem ser limpos com uma toalha ligeiramente embebida numa das seguintes soluções de higienização

usadas em laboratório:

• Álcool isopropílico (IPA) a 70%

• Lixívia a 10% 

Higienização do tubo de escoamento
• O tubo de escoamento deve ser substituído pelo menos uma vez por semana.

• Para um controlo ideal da contaminação, é aconselhável substituir diariamente o tubo de escoamento.

• Aquando da primeira instalação do tubo de escoamento:

• Irrigue o tubo de escoamento com IPA a 70% durante 5 segundos

• Aspire os resíduos de IPA através do tubo

• Se o tubo de escoamento for usado mais do que uma vez por dia:

• No fim do processo de filtração, irrigue o tubo de escoamento com IPA a 70% durante 5 segundos

• Aspire os resíduos de IPA através do tubo

• Abra a porta de carregamento na cabeça da bomba para aliviar a compressão dos cilindros no tubo difusor

Resolução de Problemas

Este símbolo na unidade possui um LED amarelo que se acende para indicar que foi detectada uma
situação que afectou o desempenho do dispositivo, devendo o utilizador consultar a secção Resolução
de Problemas deste Guia do Utilizador.

Problema                                              Causa                                                Acção Correctiva
                                                           Transformador de corrente 

inadequado.
                                                             Fonte de alimentação inadequada.       Verifique se a fonte de alimentação fornece 100-240 V CA.

                                                             Obstrução na cabeça da bomba.          Confirme se o encaixe do tubo de escoamento na cabeça da bomba está
isento de corpos estranhos.

                                                      

                                                      

                                                           Bomba acima do limite 
de temperatura.

                                                             Bateria a descarregar.

                                                             A bateria está descarregada.

                                                             A bateria está descarregada.

                                                             Obstrução na cabeça da bomba.          Confirme se o encaixe do tubo de escoamento na cabeça da bomba está
isento de corpos estranhos.

                                                           Bomba acima do limite 
de temperatura.

                                                             A porta de carregamento na cabeça 
da bomba está aberta.

                                                             Fluido demasiado viscoso.

                                                             Fluido demasiado carregado 
de partículado.

Se as acções correctivas acima mencionadas não solucionarem o problema, contacte o fabricante para assistência técnica ou pela garantia.
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Bomba ligada à fonte de alimentação,
mas o indicador de corrente verde
não acende.

Bomba ligada à fonte de alimentação,
mas o indicador de corrente verde
está apagado e o indicador de falha
amarelo está aceso.

Abrandamento da bomba com
o indicador de falha amarelo
intermitente ou não.

Indicador de falha amarelo intermitente
e a unidade não funciona.
A bomba não liga e o indicador
de falha amarelo não acende.

A cabeça da bomba não roda
e o indicador de falha amarelo
está aceso.

A cabeça da bomba roda, mas
o fluido não está a ser filtrado.

Verifique se o tubo de escoamento está devidamente carregado.
Consulte as secções Preparação do Sistema para Utilização, Instalação
do tubo de escoamento e Carregamento.

Verifique a temperatura do ambiente de trabalho e deixe a bomba
arrefecer.

Continue o processo de filtração com o transformador de corrente ligado
à fonte de alimentação até a bateria estar completamente carregada.

Continue o processo de filtração com o transformador de corrente ligado
à fonte de alimentação até a bateria estar completamente carregada.

Recarregue a bateria. Se o problema não for resolvido, contacte
os serviços de assistência técnica.

Verifique se o tubo de escoamento está correctamente carregado.
Consulte as secções Preparação do Sistema para Utilização, Instalação
do tubo de escoamento e Carregamento.

Verifique a temperatura do ambiente de trabalho e deixe a bomba
arrefecer.

Verifique se o tubo de escoamento está correctamente carregado e a
porta de carregamento bem fechada. Consulte as secções Preparação do
Sistema para Utilização, Instalação do tubo de escoamento
e Carregamento.

Considere a hipótese de a amostra poder ser diluída com tampão estéril
para facilitar a filtração.
Pense se a Técnica de MF é o método apropriado para a avaliação
microbiana de uma solução aquosa excessivamente particulada
ou processe a amostra em múltiplas alíquotas para facilitar a filtração.

Use o transformador de corrente fornecido com a bomba.



Assistência

Guarde a embalagem original para o caso de necessitar dos serviços de assistência e reparações
ao abrigo da garantia.

A Pall recomenda que qualquer tipo de assistência técnica seja exclusivamente realizada pelo fabricante.

Contacte a Pall Life Sciences para obter informações sobre apoio técnico, garantia e assistência através
dos telefones 800.521.1520 (no EUA e Canadá) e (+)800.PALL.LIFE (fora dos EUA e Canadá) ou por
correio electrónico para LabSupport@pall.com.

Especificações

Materiais de Fabrico
Material do Corpo: Misturas poliméricas de policarbonato e ABS
Teclado e Etiqueta: Poliéster
Cabeça da Bomba: PEI com cilindros de PBT cheios de PTFE 
Adaptador do tubo de escoamento: Polipropileno
Material do tubo: Elastómero termoplástico

Dimensões
Comprimento: 13,6 cm (5.4 pol.)
Largura: 9,5 cm (3.7 pol.)
Altura: 10,4 cm (4.1 pol.)
Peso: 680 g (1.5 lbs.)
Dimensões do tubo: 4,8 mm (3/16 pol.) DI x 7,9 mm (5/16 pol.) DE [1,6 mm (1/16 pol.) espessura da parede]

Amplitude da Temperatura
Funcionamento: 15-30 °C (59-86 °F)
Armazenamento: -15-45 °C (5-113 °F)
Antes do respectivo uso, o tubo de escoamento deve estar em equilíbrio com os limites de funcionamento
recomendados.

Bateria
Voltagem: 12,0 V
Tipo: NiMH (hidreto metálico de níquel)

Fonte de Alimentação de CC 
Voltagem: 24,0 V

Transformador de Corrente de CA/CC
24 V CC 1,6 Amp 100-240 V CA, 47-63 Hz
Interface de Entrada: tomada de 3-pinos IEC 320
Interface de Saída (Ficha de Entrada de Corrente): conector cilíndrico de 2,5 mm

Cabo de Alimentação
13180: conector IEC 320 e ficha NEMA 5-15P com ligação à terra 
13181: conector IEC 320 e ficha 7/7 CEE para a Europa, conector IEC 320 e ficha BS1363 para o Reino Unido

Instruções para reciclagem

Reutilização, reciclagem e recuperação. Os materiais empregues nesta unidade cumprem a norma
RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas). A presença desta etiqueta no produto significa que
o mesmo contém materiais eléctricos ou electrónicos e, por conseguinte, não deve ser eliminado como
lixo genérico mas tratado em separado. Tais materiais podem ter, quando não eliminados correctamente,
potenciais efeitos adversos no ambiente e na saúde humana. Na União Europeia, os utilizadores são
aconselhados a reciclar esses produtos quando substituídos por uma versão mais recente ou no final
da sua vida útil. Contudo, como a legislação e os serviços variam nos diferentes estados membros,
consulte-nos em www.pall.com/weee para proceder à eliminação correcta dos equipamentos usados.
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Declaração de Conformidade CE

Descrição do Produto:        Bomba para Microbiologia Sentino™
Número(s) de Referência do Produto: 13180 e 13181

A bomba para microbiologia Sentino, um produto da Pall Corporation, satisfaz todos
os requisitos da Directiva Europeia 2004/108/CE e respectivas alterações relativa
à Compatibilidade Electromagnética, e da Directiva Europeia 2006/42/CE e respectivas
alterações relativa a Máquinas.

Esta declaração baseia-se nos testes de conformidade do produto, realizados segundo os limites
impostos pelas seguintes normas:

EN 61326-1: 2006 sobre Equipamentos Eléctricos de Medição, Controlo e Uso Laboratorial
– Requisitos da Directiva CEM – Parte 1: Requisitos Gerais
EN 60204-1:2006 sobre Segurança das Máquinas – Componentes Eléctricos
de Máquinas – Parte 1: Requisitos Gerais

e de avaliação da conformidade do produto relativamente a estas normas harmonizadas:
EN 12100-1: 2003 sobre Segurança das Máquinas – Conceitos Básicos, Princípios Gerais
de Configuração – Parte 1 Terminologia Básica, Metodologia
EN 12100-2: 2003 sobre Segurança das Máquinas – Conceitos Básicos, Princípios Gerais
de Configuração – Parte 2 Princípios Técnicos e Especificações

A avaliação de risco foi realizada e documentada de acordo com a norma EN 14121-1:2007
sobre Segurança das Máquinas – Princípios de Avaliação de Risco.

Assinado: __________________________________Data:

Carole Durant
Vice-Presidente para os Assuntos Regulamentares e Garantia de Qualidade
Por e em nome da Pall Europe Limited

25 de Março de 2011



Pall Life Sciences
600 South Wagner Road
Ann Arbor, MI 48103-9019 USA

1.800.521.1520 EUA e Canadá
(+)800.PALL.LIFE Fora dos EUA e Canadá
Telefone 1.734.665.0651
Fax 1.734.913.6114

© 2011, Pall Corporation. Pall,           MicroFunnel e Sentino são marcas comerciais da Pall Corporation.
® indica uma marca comercial registada nos EUA. Filtration.Separation.Solution. é uma marca
de serviço da Pall Corporation.
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Escritórios internacionais
A Pall Corporation tem escritórios e fábricas em todo o mundo: Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil,
Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia,
Noruega, Filipinas, Polónia, Rússia, Singapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia,
Reino Unido e Vietname. Assim como distribuidores em todas as principais zonas industriais do mundo.
Para localizar o escritório ou distribuidor da Pall mais próximo de si, visite-nos em www.pall.com/contact.

A informação fornecida nesta literatura foi revista quanto à correcção no momento da publicação.
As informações relativas ao produto poderão ser alteradas sem aviso prévio. Para informações
actualizadas, consulte o distribuidor Pall da sua área ou contacte a Pall directamente.

Visite o nosso website em www.pall.com/lab 
Contacte-nos por correio electrónico para
LabSupport@pall.com 


